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RESUMO
Reis LA, Reis GFF, Oliveira MRM, Ingarano LEB - Bougie
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As situações de via aérea difícil ex-
põem o anestesiologista à necessidade de rápida atuação, muitas
vezes necessitando de dispositivos complementares para garantir
a permeabilidade destas vias. Porém muitos destes dispositivos
são dispendiosos e necessitam treinamento para seu emprego. É
apresentado aqui dispositivo simples, descartável e que pode ser
confeccionado pelo próprio anestesiologista, tornando-o ferramenta
de baixo custo: o bougie.
CONTEÚDO: O bougie consiste de introdutor que, inserido na tra-
quéia, ajuda a orientar a introdução da cânula traqueal. Por ser fer-
ramenta simples, de fácil manipulação e de baixo custo, mostra-se
extremamente útil nas situações de via aérea difícil inesperada.
CONCLUSÕES: O bougie mostrou-se uma valiosa ferramenta no
arsenal anestesiológico, estando bem indicado num amplo espec-
tro de situações.
Unitermos: ANESTESIA, Geral; INTUBAÇÃO, Traqueal.
SUMMARY
Reis LA, Reis GFF, Oliveira MRM, Ingarano LEB – Bougie.
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Difficult airways require fast
action by the anesthesiologist often requiring complementary
devices to ensure patent airways. However, several of those devices
are expensive and require training in order to be used. The bougie,
a simple and disposable device can also be manufactured by the
anesthesiologist, making it a low cost tool.
CONTENTS: Bougies are composed of one introducer that when
inserted in the trachea helps orienting the introduction of the
tracheal tube. It is a simple tool, easy to use, low in cost, and has
been shown to be very useful in unexpected difficult airways.
CONCLUSIONS: The bougie has shown to be a valuable tool in
the armamentarium of the anesthesiologist, and it is indicated in a
wide range of situations.
Keywords: ANESTHESIA, General; INTUBATION, Tracheal.
INTRODUÇÃO
O bougie, também conhecido como Frova e Gum Elastic
Bougie, consiste de dispositivo auxiliar para intubação
traqueal tipo introdutor, muito utilizado na Europa por ser
barato, simples, de fácil utilização 1 e muito versátil, com uma
série de empregos que serão apresentados neste artigo.
Constitui alternativa valiosa nos casos de via aérea difícil
inesperada, sendo a primeira escolha por parte dos aneste-
siologistas do Reino Unido 2,3. Atualmente diversos guide-
lines de vias aéreas sugerem o seu uso 4-6. O termo bougie
em inglês significa vela, dispositivo usado para dilatação de
estruturas, o que não corresponde com o emprego desta fer-
ramenta. Aliás, o material não é elástico como sugere o termo
elastic e nem feito de resinas como sugere o termo gum 7.
O primeiro uso do bougie para auxiliar na intubação traqueal
foi descrito por Macintosh em 1949 8, com a utilização de um
cateter de dilatação uretral 9, sendo empregado desde en-
tão para diversos fins. Em 1970 o introdutor foi modificado
por Venn 7 com a angulação da extremidade distal entre 35
e 40º (formato conhecido como coudé) 9,10, criando confor-
mação característica que persiste até hoje.
Atualmente vários tipos de introdutores são chamados de
bougie, com destaque para o descartável (single-use), o re-
utilizável (multiple-use) e o caseiro. O bougie reutilizável é
feito com material mais flexível, possui ponta globosa e ar-
redondada e pode ser utilizado até cinco vezes 10,11. Já o dis-
positivo descartável é feito com material mais rígido, com
ponta reta e possui canal central que pode ser usado para
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aspiração ou fornecimento de oxigênio. O introdutor casei-
ro pode ser feito com pedaço de aproximadamente 60 cm
de comprimento de passador de fio, material este encon-
trado em casas de material elétrico, muito similar a fio de
energia elétrica, mas sem o metal em seu interior. Feito ba-
sicamente de nylon, pode ser cortado e lixado em sua ex-
tremidade para torná-lo menos traumático.
Para usar o dispositivo caseiro ou reutilizar o multiuso tor-
na-se importante seguir as normas de desinfecção. O ma-
terial deve ser lavado em solução aquosa de sabão neutro
para remover todos os resíduos, incluindo secreção e san-
gue. A seguir deve ser imerso em líquido desinfetante ou
enviado para esterilização. A armazenagem deve ser feita na
embalagem original protegida da luz. Cupitt demonstrou
significativa incidência de contaminação nos bougies arma-
zenados sem os cuidados preconizados 10.
EMPREGOS E TÉCNICAS
Múltiplos usos do bougie têm sido descritos na literatura,
dentre os quais podem ser destacados intubação em via aé-
rea difícil inesperada 12-14, troca de cânulas traqueais, orien-
tação de broncoscópio rígido 15, auxiliar na locação de cânulas
traqueais de duplo lúmen 16,17 e auxiliar na locação de más-
cara laríngea 18,19. Quando comparado com o fibroscópio para
intubação em paciente sabidamente com via aérea difícil,
mostrou-se menos eficaz 2. Frente à via aérea difícil inespe-
rada mostrou-se superior ao estilete luminoso 3 por ser de
mais fácil manipulação e exigir menos treinamento 20, ape-
sar de apresentar maior incidência de falha de intubação 2.
Hammarskjöld 21 descreveu em 1999 a introdução com bronco-
fibroscópio revestido pelo bougie. Uma vez dentro da traquéia
o fibroscópio foi retirado, permanecendo o introdutor dentro
da via aérea para guiar a introdução da cânula traqueal.
Na via aérea difícil inesperada, em pacientes Cormack 2 a 4,
o bougie pode ser introduzido diretamente na traquéia sob
laringoscopia. Caso não sejam visíveis as cordas vocais,
com visualização parcial da epiglote, pode ser usado para
“tatear” a abertura traqueal por baixo da epiglote. Ao ser co-
locado dentro da traquéia deve-se introduzido-lo até sua
impactação nas vias aéreas, de maneira suave para que não
ocorram traumatismos. No momento de sua passagem pela
traquéia o anestesiologista deverá sentir os “clicks” caracte-
rísticos decorrentes do deslizamento de sua extremidade em
contato com os anéis traqueais. Caso não ocorram estes si-
nais, deve-se considerar a hipótese da introdução esofágica
22
. Uma vez na traquéia, mantendo-se a laringoscopia e pre-
ferencialmente com ajuda de um auxiliar, a cânula traqueal
deverá ser introduzida através do bougie, executando-se ro-
tação anti-horária de 90o para evitar que sua ponta biselada
se prenda nas aritenoides 23, a seguir retirando-se o bougie.
Weisenberg 13 descreveu o uso de espelho colocado na la-
ringe para ajudar a visualização do dispositivo sendo introdu-
zido. O autor encontrou menor incidência de falhas de
colocação quando utilizou a laringoscopia indireta.
Não existe consenso entre os anestesiologistas quanto à
melhor forma para se segurar o bougie. Hodzovic 24 compa-
rou a facilidade para introduzi-lo quando este era segurado
a 20 ou 30 cm da extremidade e concluiu que segurar a 20
cm possibilitava maior sensação de controle e introdução
mais rápida, mas a pressão exercida na parede das vias
aéreas foi consideravelmente maior, aumentando a proba-
bilidade de ocorrência de lesões. Também existe controvér-
sia quanto à compressão da cartilagem cricoide. Tal
manobra parece facilitar a introdução do dispositivo 24, mas
durante a progressão da cânula traqueal o efeito pode ser
o inverso.
O bougie pode ser usado para troca de cânula traqueal,
apesar de existir versão própria para este fim conhecida
como “trocador de tubo”. Neste caso, o dispositivo é intro-
duzido através da cânula traqueal a ser trocada, retira-se a
antiga e com auxílio de laringoscopia procede-se a introdu-
ção da nova cânula de acordo com a técnica descrita.
Várias descrições do uso do bougie como auxiliar na intro-
dução de máscara laríngea aparecem na literatura, inseri-
do através de máscaras convencionais ou através de
máscara tipo ProSealT. Durante intubação difícil em que re-
petidamente o bougie é introduzido no esôfago, ele pode ser
usado como guia para a introdução da máscara laríngea 25.
Lopez-Gil 20 descreve ainda a introdução intencional do dis-
positivo no esôfago sob laringoscopia para orientar a intro-
dução da máscara laríngea. Não ficou claro neste artigo
qual a vantagem em se proceder a laringoscopia para intro-
duzir o bougie e a seguir a máscara laríngea ao invés de se
realizar a intubação traqueal. A associação deste dispositi-
vo com a máscara laríngea também é descrita na literatura
durante as falhas de intubação, quando o anestesista intro-
duz a máscara laríngea para ventilar o paciente e a seguir
a usa para introduzir o bougie na via aérea 19,26,27.
Durante a broncoscopia rígida, alguns pacientes apresen-
tam significativa dificuldade para a introdução do aparelho.
Também podem ser necessários múltiplos acessos à via
aérea, devido às várias trocas de aparelho, dilatação tra-
queal e intubação ao final do procedimento. Sangramento
e edema dificultam as sucessivas intubações. Nestes ca-
sos o uso do bougie demonstrou-se eficaz 15,16 (Figura 1).
Figura 1 - Bougie Introduzido Através de Broncoscópio Rígido.
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COMPLICAÇÕES
Apesar de amplamente empregado na Europa 1, poucas
complicações aparecem na literatura médica, conferindo
aparente noção de segurança. As complicações podem ser
divididas em três grupos: falhas do material, traumáticas e
biológicas.
Dentre as complicações relacionadas ao material, a litera-
tura revela relatos de quebra do bougie com ou sem perda
de fragmentos na via aérea. Em 2002, Gardner 28 descreveu
a desconexão da extremidade distal durante a manobra de
intubação, sendo necessária realização de broncoscopia
para retirar o fragmento da via aérea. Fato semelhante já ha-
via ocorrido em 1999 11 e 1995 29, chamando a atenção para
a necessidade de inspeção do material, principalmente do
dispositivo multiuso, antes do seu uso. O introdutor reutili-
zável deve ser empregado apenas cinco vezes devido ao
ressecamento do material, que leva ao enfraquecimento e
a possibilidade de fraturas.
Dentre as complicações traumáticas merece destaque a
ocorrência de sangramento intenso na via aérea 30,31 após
o emprego do bougie. Mais graves, porém, são os relatos
de perfuração de faringe 32, lacerações de esôfago e pulmão
com pneumotórax 33,34. Durante a confecção do dispositivo
caseiro, sua extremidade pode apresentar-se áspera e com
protuberâncias, potencial causadora de traumatismos. Por-
tanto, apesar de ser simples, seu uso deve ser criterioso.
O dispositivo descartável também parece ser potencialmen-
te mais lesivo 25 e menos efetivo 35,36 que o reutilizável por
não apresentar a ponta arredondada e exercer maiores
pressões nas paredes das vias aéreas.
Transmissão de doenças e infecções são descritas sobre-
tudo com o uso de introdutores reutilizáveis, suscitando cui-
dados adequados quanto a armazenagem e desinfecção 10.
CONCLUSÃO
O bougie é um instrumento barato, de fácil utilização e com
grande sucesso frente à via aérea difícil inesperada. Esta
ferramenta simples deve fazer parte do arsenal anestésico
básico, estando disponível em todas as salas cirúrgicas.
Durante as situações de emergência, demonstrou-se capaz
de auxiliar a rápida intubação e assegurar a via aérea, su-
perando equipamentos mais sofisticados como o estilete
luminoso e o broncofibroscópio. Porém, para seu emprego,
o anestesiologista deve certificar-se da correta desinfecção.
A introdução deve ser suave, diminuindo os riscos de que-
bra do material ou traumatismos da via aérea. A participação
de auxiliar durante a intubação faz-se necessária, pois o
anestesiologista deve manter a laringoscopia durante a in-
trodução do bougie e da cânula traqueal.
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INTRODUCTION
The bougie, also known as Frova or Gum Elastic Bougie,
consists of an auxiliary, introducer-type device for tracheal
intubation widely used in Europe because it is inexpensive,
simple, easy to use1, and very versatile. It can be used in diffe-
rent situation and will be presented here. It is an invaluable
tool in the unexpected difficult airway, and the first choice of
anesthesiologists in the United Kingdom2,3. Currently, several
guidelines for the airways suggest their use4-6. In English, the
word bougie means candle, a device used to dilate structures,
which does not correspond to the use of this tool; besides, the
material is not elastic as suggested by the term elastic, and
it is not made of resins as suggested by the term gum7.
The first bougie used as a tracheal intubation aid was
described by Macintosh in 19498 by using a urethral dilation
catheter9 and since then it has been used for several pur-
poses. In 1970, the introducer was modified by Venn7, with
an angulation between 35° and 40° of the distal end (a sha-
pe known as coudé) 9,10 creating the characteristic shape still
in use nowadays.
Currently, several types of introducers are called bougie
including the disposable (single use), reusable (multiple
use), and homemade. Reusable bougies are made of a
more flexible material, have a globose and round tip, and can
be used up to five times10,11. The disposable bougie is made
of a more rigid material with a straight tip, and it has a cen-
tral channel that can be used for aspiration or to administer
oxygen. The homemade introducer can be made using a 60-
cm piece of a cord introducer, which is found in hardware
stores very similar to an electrical cord but without the metal
inside. It is made of nylon, it can be cut and its extremity can
be sanded to make it less traumatizing.
To use the handmade or the reusable device, it is important
to follow disinfecting standards. The material should be
washed in a solution of water and neutral soap to remove all
residues, including secretions and blood. Afterwards, it should
be submerged in a disinfecting solution and sent for steri-
lization. The device should be stored in the original wrapping
and protected from light. Cupitt demonstrated a significant
incidence in the contamination of bougies that are not properly
stored10.
USES AND TECHNIQUES
Multiple uses of the bougie have been described in the lite-
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rature; among them we should mention intubation of the
unexpected difficult airway12-14, change of tracheal tubes,
guiding rigid bronchoscopes15, and the insertion of double-
lumen tracheal tubes16-17 and laryngeal masks18,19. It is not as
effective as the fiberscope in the intubation of patients with
known difficult airways2. In unexpected difficult airways, it is
superior to the lighted stylet3 since it is easier to manipulate
and it does not require extensive training20 despite being
associated with a higher incidence of failed intubation2.
Hammarskjöld21 described in 1999 the introduction of a see-
through-bougie-guided fiberoptic bronchoscope. Once inside
the trachea, the fiberoptic bronchoscope was removed and
the introducer remained inside the trachea to guide the
introduction of a tracheal tube.
In unexpected difficult airways in patients Cormack 2 to 4, the
bougie can be introduced directly into the trachea under
laryngoscopy. If the vocal cords are not visible and the epi-
glottis is partially visible, it can be used to locate the tracheal
opening below the epiglottis. After placing it inside the
trachea, it should be introduced gently to avoid traumatism
until impacting in the airways. When introducing it in the
trachea, the anesthesiologist should feel the characteristic
clicks caused by sliding its extremity over the tracheal rings.
If those clicks are not felt, it should be considered the possi-
bility of esophageal insertion22. Once in the trachea, laryn-
goscopy is maintained and, if possible, with the help of an
assistant, the tracheal tube should be introduced through the
bougie using a 90° anti-clockwise rotation to prevent its
beveled point from getting caught in the arythenoids23, and
then remove the bougie. Weisenberg13 described the use of
a mirror placed in the larynx to help visualize the introduction
of the device. The author observed a lower incidence of
failure when using indirect laryngoscopy.
A consensus among anesthesiologists on the best way to
hold the bougie does not exist. Hodzovic24 compared the
easiness to introduce the device when it was held at 20 and
30 cm from the extremity, and concluded that holding it at 20
cm allowed greater control and faster introduction, but the
pressure on the walls of the airways was considerably higher
increasing the probability of injuries. A controversy on the
compression of the cricoid cartilage also exists. This ma-
neuver seems to facilitate the introduction of the device24, but
during progression of the tracheal tube the effect can be the
opposite.
The bougie can be used to change the tracheal tube although
a version for this end called “tracheal tube exchanger” is
available. In this case, the device is introduced through the
tracheal tube to be changed, the old one is removed and
with the help of laryngoscopy the new ET tube is introduced
according to the technique described.
Several descriptions on the use of the bougie to help inser-
ting the laryngeal mask can be found in the literature, being
inserted through conventional masks or ProSealT mask.
During a difficult intubation in which the bougie is suddenly
introduced in the esophagus, it can be used to guide the in-
troduction of the laryngeal mask25. Lopez-Gil20 described the
intentional introduction of the device in the esophagus under
laryngoscopy to orient the introduction of the laryngeal mask.
On this paper, it was not clear the advantage of laryngoscopy
to introduce the bougie and then the laryngeal mask instead
of tracheal intubation. The association of this device with the
laryngeal mask is also described in the literature during
intubation failures, when the anesthesiologist introduces the
laryngeal mask to ventilate the patient and then uses it to
introduce the bougie in the airways19,26,27.
During rigid bronchoscopy, it is extremely difficult to introduce
the bronchoscope in some patients. Multiple accesses to the
airways might also be necessary due to several device chan-
ges, and tracheal dilation and intubation at the end of the
procedure. Bleeding and edema hinder successive intuba-
tions. In those cases, the bogie has shown to be effective15,16
(Figure 1).
COMPLICATIONS
Although it is widely used in Europe1, few complications have
been reported in the medical literature placing an apparent
notion of safety. Complications can be divided into three
groups: failure of the material, traumatic, and biological.
Among complications related to the material, bougie brea-
kage with or without the loss of fragments in the airways have
been reported. In 2002, Gardner28 described the detachment
of the tip of the bougie during intubation, which required
bronchoscopy to remove the fragment from the airways. Si-
milar cases were seen in 199911 and 199520, indicating the
need to inspect the material especially of reusable bougies
before their use. The reusable device should only be used
five times due to parching of the material, leading to weakens
and possible fracture of the device.
Among traumatic complications, severe bleeding in the
airways30,31 after the use of the bougie should be emphasized.
However, the reports of pharyngeal perforation32, esophageal
lacerations, and pneumothorax33,34 are more severe. During
the manufacture of a homemade device, its extremity can be
coarse and with projections, which are potential sources of
Figure 1 - Bougie Introduced through a Rigid Bronchoscope.
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traumatism. Therefore, although it is a simple device, caution
should be exerted when using it. Disposable bougies also
seem to be potentially more traumatic25 and less effective35,36
than reusable devices because their tip is not rounded and
exerts more pressure on the walls of the airways.
Transmission of diseases and infections has also been
reported especially with reusable bougies indicating the
need for adequate care during storage and disinfection10.
CONCLUSION
The bougie is a cheap, easy to use, and successful device
when used in unexpected difficult airways. This simple tool
should be part of the basic anesthesiology armamentarium
and be available in all operating rooms. In emergency
situations, it has shown to be capable of helping fast intu-
bation, guaranteeing opened airways, surpassing more
sophisticated devices such as the lighted stylet and fibero-
ptic bronchoscope. However, in order to use it, the anesthe-
siologist should make sure it has been properly disinfected.
It should be introduced gently to decrease the risks of brea-
kage of the material or airways injury. It requires someone’s
help because the anesthesiologist should maintain laryn-
goscopy during the introduction of the bougie and ET tube.
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BOUGIE
JUSTIFICATIVA Y OBJETIVOS: Las situaciones de vía aérea difí-
cil obligan al anestesiólogo a actuar rápidamente, muchas veces
necesitando dispositivos complementarios para garantizar la
permeabilidad de esas vías. Sin embargo, muchos de esos dispo-
sitivos son caros y necesitan un entrenamiento para su uso. Aquí
presentamos un dispositivo sencillo, desechable y que puede ser
confeccionado por el mismo anestesiólogo, convirtiéndolo así en
una herramienta de bajo coste: el bougie.
CONTENIDO: El bougie es un introductor que insertado en la
tráquea, ayuda a orientar la inserción de la cánula traqueal. Por ser
una herramienta muy sencilla, de fácil manejo y de bajo coste, es
muy útil en las situaciones de vía aérea difícil inesperada.
CONCLUSIONES: El bougie fue una valiosa herramienta en el ar-
senal anestesiológico, siendo muy bien indicada en una amplia
gama de situaciones.
